PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEXTOR SANITARNY
¢ Powiscie YWarszawskim Zachodnim
¥ Poznanska 129/133

HKN 608704778 Mazowiecki Ozaréw Maz., dnia 14.12.2018 1.

DECYZJA NR HK/Z1.-04/18

Na podstawie art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm. ), art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z2017 r. poz. 1261 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 4, art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152
z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.,
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki z dnia 11.09.2018 r., (data wptywu 13.11.2018 r.) oraz na
podstawie dokumentacji zalaczonej do wniosku i dokumentacji uzupehniajacej przestanej w dniu

08.11.2018r., 14.11.2018 r.126.11.2018 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

zatwierdza

system  jakosci prowadzonych badan wody w Laboratorium Badania Wody
i Sciekéw, ul. Wioscianska 22a, 05-092 ELomianki do wykonywania badan jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w zakresie nastepujgcych oznaczefi:

- przewodnos¢ elektryczna wiasciwa, ( 80-12880) pS/cm wg PN-EN 27888:1999
- pH (2-12) wg PN-EN ISO 10523:2012

- barwa (4-70) mg/1 Pt wg PN-EN ISO 7887:2012 p.6+Ap1:2015-06

- metnos¢ (0,30-100) NTU wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09

- zelazo(60-3000) pg/l wg PB-06 wyd. 2 z dnia 19.11.2014

- zelazo (20-10000) pg//1 wg PN-EN ISO 6322:2001+Ap1:2016-06

- mangan (30-1500) pg//1 wg PB-01 wyd. 3 z dnia 27.04.2018

- azotany (2-60) mg/l wg PB-04 wydanie 1 z dnia 30.01.2014 r.

- azotyny (0,02-16,0) mg/l wg PN-EN 26777:1999

- jon amonowy (0,07-205) mg/l wg PN- ISO 7150-1:2002,

- jon amonowy (0,1-2,5) mg/l wg PB-05 wydanie 2 z dnia 30.01.2015 r.

- chlor wolny(0,05-1,00) mg/l wg PB-02 wydanie 2 z dnia 19.11.2014 r.

- twardos¢ ogdlna (20-700) mg/l Ca CO 3 wg PN-ISO 6059:1999

- zapach wg PN-C-04557:1972

- smak wg PN-C-04557:1972

- chlorki (5,0-400) mg/l wg PN- ISO 9297:1994

- liczba Escherichia coli (1-2419) NPL/100 ml wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06

- liczba bakterii grupy coli (1-2419) NPL/100 ml wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06



Decyzja obowigzuje od dnia uprawomocnienia przez okres 1 roku.

Uzasadnienie

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o0.0., ul. Rolnicza 244, 05-092
Lomianki wnioskiem z dnia 11.09.2018 (data wpltywu 13.09.2018 r.) wystapit do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim o zatwierdzenie systemu
jakosci badan wody prowadzonych w Laboratorium Badania Wody i Sciekéw, ul. Wio$ciafiska 22a,
05-092 Lomianki w zakresie badan fizykochemicznych wody: przewodnosci elektrycznej wiasciwej
wg PN-EN 27888:1999, pH wg PN-EN ISO 10523:2012, barwy wg PN-EN ISO 7887:2012
p.6+Ap1:2015-06, metnosci wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09, zelaza wg PB-06 wyd. 2 z dnia
19.11.2014 i PN-EN ISO 6322:2001 +Ap1:2016-06, manganu wg PB-01 wyd. 3 z dnia 27.04.2018 r.,
azotané6w wg PB-04 wyd. 1 z dnia 30.01.2014 r., azotyndw wg PN-EN 26777:1999,jonu amonowego
wg PN- ISO 7150-1:2002i wg PB-05 wyd. 2 z dnia 30.01.2015 r., chloru wolnego wg PB-02 wyd. 2 z
dnia 19.11.2014 r., twardosci ogélnej wg PN- ISO 6059:1999, zapachu i smaku wg PN-C-04557:1972,
chlorkéw wg PN- ISO 9297:1994 oraz badan mikrobiologicznych wody: liczba Escherichia coli,
liczba bakterii grupy coli wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06.

Do wniosku o zatwierdzenie =zalaczono Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 1563
potwierdzajacy, ze laboratorium prowadzi udokumentowany system jakosci badaf zgodny z norma
PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 1563, data wydania
24 lipca 2018, potwierdzajacy, ze zgltoszone metody do zatwierdzenia sa akredytowane, wykaz metod
badawczych wnioskowanych do zatwierdzenia wraz z charakterystyka metod badawczych, dokumenty
potwierdzajace udzial w badaniach bieglosci PT/ILC, zestawienia i ocene wynikéw badan bieglosci,
dokumenty potwierdzajace prowadzenie wewnetrznej kontroli jako$ci badan oraz zaswiadczenia
potwierdzajace przeszkolenie pracownikéw Laboratorium Badania Wody i Sciekéw, ul. Wiodcianiska
22a, 05-092 Lomianki w zakresie pobierania probek wody wydane przez Panstwowego

Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim na
podstawie analizy dokumentacji zwiazanej z systemem jakosci badan wykonywanych w Laboratorium
Badania Wody i Sciekéw, ul. Wiosciaiska 22a Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach
Sp. z 0. o, ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki, przeprowadzonej przez pracownikéw Oddziatu
Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach stwierdza, ze w/w
laboratorium we wlasciwy sposob dokumentuje jakosé prowadzonych badan wody i spehia

wymagania okreslone w art. 12a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i



zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z p6zn. zm.) do prowadzenia badan
jako$ci wody w zakresie badan fizykochemicznych: przewodnosci elektrycznej whasciwej wg PN-EN
27888:1999, pH wg PN-EN ISO 10523:2012, barwy wg PN-EN ISO 7887:2012 p.6+Ap1:2015-06,
metnosci wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09, zelaza wg PB-06 wyd. 2 z dnia 19.11.2014 i PN-EN ISO
6322:2001 +Ap1:2016-06, manganu wg PB-01 wyd. 3 z dnia 27.04.2018 r., azotanéw wg PB-04 wyd.
1 z dnia 30.01.2014 r., azotynéw wg PN-EN 26777:1999,jonu amonowego wg PN- ISO 7150-1:2002i
wg PB-05 wyd. 2 z dnia 30.01.2015 r., chloru wolnego wg PB-02 wyd. 2 z dnia 19.11.2014 r.,
twardosci ogdlnej wg PN- ISO 6059:1999, zapachu i smaku wg PN-C-04557:1972, chlorkéw wg PN-
ISO 9297:1994 oraz badan mikrobiologicznych: liczba Escherichia coli i liczba bakterii grupy coli wg
PN-EN ISO 9308-2:2014-06.

Stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw, badanie pobranych probek wody przeznaczonych do
spozycia przez ludzi moga wykonywa¢ laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne
laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez

Panstwowa Inspekcje Sanitarng.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 w/w ustawy zatwierdzenie jest dokonywane kazdego roku przez
wiasciwego panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego na
podstawie zaswiadczenia potwierdzajacego przeszkolenie przez organy Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej os6b pobierajacych probki wody do badaf albo certyfikatu laboratorium w zakresie
pobierania prébek wody; wykazu badaf prowadzonych przez laboratorium, charakterystyki metod
badawczych oraz dokumentacji potwierdzajacej poprawnosé¢ badan, o ktérych mowa w ust. 3,
zestawienia wynikow i oceny badan bieglosci wykonanych nie pézniej niz dwa lata od dnia

wystapienia o zatwierdzenie.

Bioragc pod uwage stwierdzenie Oddzialu Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Siedlcach i catoksztalt materialéw zwigzanych z zatwierdzeniem Laboratorium
Badania Wody i Sciekéw, ul. Wioécianiska 22a, Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach

Sp. z 0. 0, ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki, nalezato postanowi¢ jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania si¢ do Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Warszawie za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej

decyzji.



Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do odwotania wobec organu, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Powiecie Warszawskim Zachodnim
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,

decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, od kt(’)rej nie przys}uguje skarga do Wojewédzkiego Sadu
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